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3- Aprire la finestra degli 
esami di un qualsiasi 
paziente

4- Cliccare due volte su 
“Emoglobina glicata”
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5- Inserire i 
limiti di 
normalità per la 
metodica in uso 
nel laboratorio 
di riferimento
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6- Fine della 
procedura
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